Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»   стоматология п –ки № 2 на  3 квартал  2024года
Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»
	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Боры алмазные  шаровидные

	Бор должен иметь  многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен  из  закаленной нержавеющей стали. Иметь шаровидную рабочую головку  размером  2,5 – 2,9. Предназначен  для турбинного наконечника. Упаковка блистер не менее 10 шт. Цветовая  маркировка  - зеленая, синяя. 
	упак
	7

	2
	Боры алмазные  

фиссурные
	Бор должен иметь  многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен  из  закаленной нержавеющей стали. Иметь цилиндрическую  рабочую голову. Предназначен  для турбинного наконечника. Упаковка блистер не менее 10 шт.
	Упак.
	3

	3
	Дезинфицирующие салфетки 
	Готовые салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством должны обеспечивать одновременную защиту и дезинфекцию поверхностей от всех видов микрофлоры. Должны быть эффективны в отношении Грам(+), Грам(-) бактерий (включая возбудителей ВБИ, микробактерии туберкулеза, кишечных инфекций), грибов рода Кандида, Трихофитон, вирусов (включая ОРВИ, золотистый стафилококк, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, в том числе гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекцию, аденовирус). Должны быть предназначены для применения в лечебно-профилактических, учреждениях в том числе в стоматологических кабинетах для обработки: поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, для очистки предметных стекол от иммерсионного масла);осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;столов (в т.ч. операционных), гинекологических и стоматологических кресел;телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной клавиатуры и другой офисной техники, и т. д. Размер салфетки: не менее 130х175 мм.  Упаковка:  не менее 200 шт.
	уп
	12

	4
	Пульпоэкстракторы короткие


	Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Изготовлены  из углеродистой стали. Упаковка не менее 100 шт. Длина не более 30 мм.
	упак
	5

	5
	Цемент цинкофосфатный
	Способствует регенерации тканей зуба, предотвращает осложнение и развитие вторичного кариеса. Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок – продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида магния, двуокиси кремния (кварца), окиси висмута и аммония молибденовокислого с добавлением фторида натрия и гидрооксида кальция. Жидкость – кислота ортофосфорная, частично нейтрализованная гидрооксидом алюминия и окисью цинка.
Назначение:для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов;для фиксации металлокерамических коронок и протезов;для прокладок под другие пломбировочные материалы;для пломбирования корневых каналов зубов;для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками.

Упаковка: порошок 100г+ жидкость  60г
	упак
	1

	6
	Антисептический материал на резорцинформалиновой основе

	Предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Материал состоит из:лечебной жидкости, содержащей формальдегид;жидкости для отверждения,  содержащей резорцин и катализатор;порошка, содержащего  рентгеноконтрастный наполнитель.При смешивании двух жидкостей и порошка образуется рентгеноконтрастная паста, пластичная в течение 0,5 часа, плотно заполняющая канал и твердеющая в течение 24 часов. Основу пасты составляет резорцин-формальдегидная смола, обладающая антисептическими свойствами.

Форма выпуска:

Лечебная жидкость5 мл 

Жидкость для отверждения5 мл 

Порошок  10 г 
	упак
	1

	7
	Штифты гуттаперчевые  эндоканальные 
	Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красители. .Форма выпуска: упаковка  не менее 120шт. Конус 0,2.  Типоразмер №25
	Упак.
	1

	8
	Штифты гуттаперчивые эндоканальные 


	Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красител..Форма выпуска: упаковка  не менее 120шт. Конус 0,2, ассорти №15-40
	упак
	1

	9
	Иглы карпульные 


	Стерильные стоматологические иглы одноразового применения с силиконовым покрытием для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Для карпульных шприцов европейского стандарта. Размер 0,3 х 12 мм. Упаковка – 100 шт. 
	упак
	6

	10
	Материал для пломбирования корневых каналов зубов. Тиэдент.

	Применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба.

Материал  применяют в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов
Состав и свойства:
Материал относится к цинкоксидэвгенольным цементам. Выпускается в виде двух компонентов: порошка и жидкости.Порошок содержит:

окись цинка;кортикостероиды; тимол-йодид - антисептик длительного действия; наполнитель; рентгеноконтрастные добавки.

Жидкость содержит: эвгенол; пластификатор. При смешивании порошка и жидкости образуется паста, пластичная в течение 5-7 часов, затвердевающая в канале за 48-72 часа. Материал  высокопластичен, рентгеноконтрастен, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, не раздражает околокорневые ткани. 
Форма выпуска: Порошок не менее 14г Жидкость не менее 10 мл
	упак
	1

	11
	Раствор для обработки каналов   
	Стоматологический материал на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия. 3% раствор  для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. Упаковка жидкость не менее 30 мл.
	шт
	2

	12
	Штифты анкерные  S -1
	Анкерные штифты из латуни с золотым напылением применяются для быстрого и эстетичного восстановления зубного ряда. Размер S-1 уп. Не менее 12 шт.
	упак
	1

	13
	Штифты анкерные  S -2
	Анкерные штифты из латуни с золотым напылением применяются для быстрого и эстетичного восстановления зубного ряда. Размер S-2 уп. Не менее 12 шт.
	упак
	1

	14
	Штифты анкерные  M-1
	Анкерные штифты из латуни с золотым напылением применяются для быстрого и эстетичного восстановления зубного ряда. Размер М-1 уп. Не менее 12 шт.
	упак
	1

	15
	Штифты анкерные  M-2
	Анкерные штифты из латуни с золотым напылением применяются для быстрого и эстетичного восстановления зубного ряда. Размер М-2 уп. Не менее 12 шт.
	упак
	1

	16
	
Жидкость
  №1 для высушивания и обезжиривания каналов
	Жидкость  для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.
Форма выпуска: Жидкость не менее 15 мл
	шт.
	2

	17
	Материал пломбировочный Z250   Филтек  А2
	Светоотверждаемый,микрогибридный   рентгеноконтрастный реставрационный материал. Применение: прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах. Наполнителем  является цирконий/кремний.  1 шприц
	Шт.
	1

	18
	· Шприц карпульный
	· Медицинское изделие многократного использования,  должен быть изготовлен из металла,  состоять из корпуса и штока,  быть совместим с иглами разных фирм, легко подвергать  дезинфекции и стерилизации.
	шт
	2

	19
	Композит химического отверждения


	Композитный материал  химического отверждения. Рентгеноконтрастный.  Предназначен для лечения кариеса полостей III и V класса, а также премоляров I и реже IV класса. Упаковка: не менее 14 г основная паста, не менее 14 г паста катализатор, 3 мл катализатор бондинга, 3 мл основа бондинга, не менее 7,5 мл протравочный гель 
	упак
	1

	20
	Корневые буравы Н- файлы 
	Рабочая часть инструмента характеризуется спиралевидными и очень острыми режущими краями с высокой режущей поверхностью. Изготовлен из специальной нержавеющей стали. Изготавливаются из проволоки круглого сечения методом фрезерования.  Предназначен для расширения и  выравнивания стенок канала пилящим движением. Упаковка не менее 6 шт. №06 25 мм
	упак
	2

	21
	Корневые буравы Н- файлы 
	Рабочая часть инструмента характеризуется спиралевидными и очень острыми режущими краями с высокой режущей поверхностью. Изготовлен из специальной нержавеющей стали. Изготавливаются из проволоки круглого сечения методом фрезерования.  Предназначен для расширения и  выравнивания стенок канала пилящим движением. Упаковка не менее 6 шт. №10 25 мм
	упак
	2

	22
	Корневые буравы Н- файлы 
	Рабочая часть инструмента характеризуется спиралевидными и очень острыми режущими краями с высокой режущей поверхностью. Изготовлен из специальной нержавеющей стали. Изготавливаются из проволоки круглого сечения методом фрезерования.  Предназначен для расширения и  выравнивания стенок канала пилящим движением. Упаковка не менее 6 шт. №15 25мм---№40 25мм
	упак
	10

	23
	Артикуляционная бумага  200мр
	Артикуляционная бумага  толщиной не менее 200 мкм с нарастающей интенсивностью цвета.  Синяя. Упаковка не менее 300 листов 
	упак
	1

	24
	Светоотверждаемый  композит
	Светоотверждаемый  композит на основе инновационного полимера. Материал показан для реставраций полостей III и V классов, а также в индивидуальных случаях для полостей I и IV классов. Упаковка: набор не менее 7 шприцов по не менее 4,5 г. (цвета А1, А2, А3, А3.5, В2, С1, ОР) + бонд 7 мл., травильный гель 4 г.
	упак
	2

	25
	Гладилка средняя Штопфер-шаровидная
	Инструмент должен быть двусторонний, для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. Должен представлять собой с одной стороны металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему, с другой гладилкой. Типоразмер №3.  Длина не более 160 мм.
	шт
	10

	26
	Диски полировочные 
	Диски шлифовальные на лавсановой основе. Для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов. 

Предназначены для снятия излишков. Упаковка не менее 40 шт.,диаметр не менее 12 мм. и не более 14 мм.


	упак
	1

	27
	Диски полировочные 
	Диски шлифовальные на лавсановой основе. Для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов. 

Предназначены для предварительного шлифования. Упаковка не менее 40 шт.,диаметр не менее 12 мм. и не более 14 мм.
	упак
	1

	28
	Диски полировочные 
	Диски шлифовальные на лавсановой основе. Для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов. Предназначены для окончательного шлифования. Упаковка не менее 40 шт.,диаметр не менее 12 мм. и не более 14 мм.
	упак
	1

	29
	Диски полировочные 
	Диски шлифовальные на лавсановой основе. Для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов.
Предназначены для полировки. Упаковка не менее 40 шт.,диаметр не менее 12 мм. и не более 14 мм.
	упак
	1

	30
	Аппликаторы
	Изделие предназначено для  нанесения медикаментозных препаратов, а также различных растворов. Материал из которого  изготовлено   изделие не должно впитывать в себя жидкости. Наконечник изделия должен поворачиваться под любым углом. Упаковка не менее 100 шт. №3
	упак
	1

	31
	Зеркало стоматологическое с   ручкой
	Стоматологическое зеркалопредставляет собой сборное изделее, которое состоит из скрученных между собой шестигранной ручки и зеркала в на ножке в нержавеющей оправе. Зеркало имеет увеличивающий  эффект.. Имеет поверхностное напыление из тонкого слоя родия. Используется для выполнения осматривания ротовой полости. Диаметр зеркальной поверхности – не менее 22 мм. 
	шт
	10

	      32
	Ионосит –компомерный  подкладочный материал


	Светоотверждаемый рентггенокондтрастный  компомерный  прокладочный материал. Оказывает защитное действие на  пульпу зуба, герметизирует дентинные канальцы., выделяет фториды. Форма выпуска шприцы по 0.33г. Состав – стеклоиномер в матрице  из полимимернизуемой олиго и  поликарбоновой  кислоты и других  светоотверждаемых стоматологических смол.  Применяемый стеклоиномер содержит фторидные и цинковые ионы .Содержание наполнителя  72 вес.%=49об%.0.02-33мкм.
	шт
	20

	33
	Альвостаз губка – кровоостанавливающий и антисептический компресс
	Представляет собой гемостатические коллагеновые кубики размером 1 \1 см. Состав: эвгенол,йодоформ,тимол, кальция фосфат,лидокаин, бутилпарааминобензоат, прополис. Упаковка  - баночка 30 губок.
	упак
	1

	34
	Наконечник НСТ2К300 М4 шт №1


	Изделие относится к ряду механических инструментов  и является  деталью стоматологической установки  предназначен для закрепления в ней режущего инструмента и передачи вращательного движения от рукава установки к режущему инструменту.. Наконечник должен быть турбинный, угловой, четырехканальный.
	Шт
	1

	35
	Наконечник НУМП-40 с защелкой шт №1


	Изделие относится к ряду механических инструментов  и является  деталью стоматологической установки  предназначен для закрепления в ней режущего инструмента и передачи вращательного движения от рукава установки к режущему инструменту..Наконечник предназначен для микромотора, угловой, с защелкой.
	шт
	1

	36
	Полоски сепарационные металлические.
	Изготовлены из стальной  нержавеющей  термообработанной ленты. Длина 50 мм, ширина 7 мм, толщина 0,06 мм.  Упаковка 100шт.
	шт
	1

	37
	Чашечки для финишной обработки композитов


	Система для полировки и финишной обработки создана для проведения финишной обработки композитных материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а также для применения в любых других случаях, требующих финишной обработки.  Материал из которых изготовлены финиры – уретандиметакрилатная смола, покрытая частичками оксида алюминия (40 мкм). Одноразовые. Форма выпуска чашечка, упаковка не менее 30 шт.
	упак
	2

	38
	Материал пломбировочный Z250   Филтек  А1
	Светоотверждаемый,микрогибридный   рентгеноконтрастный реставрационный материал. Применение: прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах. Наполнителем  является цирконий/кремний.  1 шприц
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Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: 

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы.
Место поставки товара: 414047, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62
Сроки  поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.
- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:
номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.
